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Fat 1 ttidok zptzodu czes/osciomie/zo czosomlerzo iiczQcego fyp [549 A 



seaniaczenie przvrzathi 



Cz^stoscionicrz czasor.ierz liczrxcy typ C540A jest iinlworsdl** 
nyra przyrzQdem poniarovyra rykonanyn vr oparciu o teclinikg 
zliczania liczby irnpulsow, calkov/icie na obwodach scalonych 
monolitycznych grupy TTL* 

Charakteryzuje siQ dobrynii paranotrani techjiicsnyni ,maiynl 
wymiaranii i mala mas^ oraz vvysoka. niczav;odnosci^ dzialania 
w szerokin zakrcsie temperatur od 0 do +50°C. 

Przyrzad zapev/nia besposrodni poniar czQstotliv/osci od zera 
do 20'HIs z duzc* czulosciQ. Moili vy jest v/i§c poniar bardzo 
siabych sygnal6v/,v;olrio zni cnia j Qey ell slq \v czasie lub wrgcz 
pojedynezyeh inpul cow dowolnie roslo^onych v/. czasie. 
Dokladnose poniarov/ n.inn.uzalczziioiia jest od dokladncsci 
uzytcgo v/zorca podstavy csacu. Przyrzad typ oho jest wyposa- 
±ony w kv/arcov.y generator vrcHnQtrzny ,ktorcgo dokladnose jest 
wystarczaj^ca do znaeznej t/ielcszosci poniardw. 

Poza tyn istnieje co&linosc zastosonania zewn^trsnego rzorca 
czgstotliwosei • 
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J*dnors?dowy piydotjrfrowjr odoayt J*it irttUiomjr M bm»©b»- 
wycb vakadnlkach typu "Hi sift. Dodatkoaag Mlltq prayn^la Joat 
du*» polo odoaytowa ora* duta Juimoid 4wl letolt «ytr,«« 
uptrnia bard so dobng eiyiilaodd wyalku unt a tfaiij 

• ol • I 

Prcyri^d not* wspalpraoowad a raj Mirsiwrw wynlku w kodzis l 
1248 o polaryssaoji ciodatnicj . Wo*na rdmltl atorowad r««*ni« 
tub a aewnqtra uk laden bra/okl i powtar aanl aaa pooiaru. 

Ctfitodoloalen enMoaltra liozagay typ C64M *ola byd 
vykorzyatany Jakot 

- alernik ozgatotllwolol przeblagdw alaktryaznyah; | 

- praalloznlk ogdlnego aaatoaoaanla; f 

- alarnlk ozasu i okrearu przeblagdw alaktryasnyah; | 

- alarnlk wlelokrotnodei okreau praoblogdw tltktrytnyik; 1 

- mlernlk atosunku dwdob ospatotliwolol . ] 

£a wsgl«du na aaatoaoaanla bardzo eaulego vzaaanlaasa pr%do j 
a tat ego o dotej roayatanojl njdolenj, prsyrz^d aotna 
rdwnleft wykorayatad do alloaanla nl opowtaraalnyoh ajanalak 

a obwodacfa eloktryoanyeh. 

JeXell ponadto aaaiosujo sl« o dp owl ©dole aaujnlkl tab 
przetwornlkl przetw&rzajqoo wlolkoiei fleyoano na lapulsy 
alektryosno przyra<|d notna wykorayatad do poalprdw aaorogu 
wlelkodel nlealektryeznyob/Jak np . tpoelar dradnlaj pr*dkoo ai 
obrotowoj ,pomlar napr$teii i.t.p./. 

Omawlony cz^atoioi oral era nolo a tan owl 6 wypesatonla w labor#— 
tori a eh badawozyob plaodwek naukowyoh, w bloraeh konatrukoyj- 
nyeh oraa oa at an owl ekaoh kontrolnyoh 1 pomlarowyoh obatugo* 
Jigoyoh tadny nontax owe w aaktadaob prneoyalovyoh . 

Dsl^ki eaatoaowanlu nodutowaj obudowy prayra^d Bolt prao owo 
JaUto orz^daonlo przonolno lob wbudowana w pulpit atorowniezy 
waglQdnlo atojak. 
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8/ Dane teohnloznc 



i i.Zokree pomlaru 

a.Doklagnodd pomlaru 



i.Parametry wej^oiowo 

dle> przeblegu elnusoldalnego 
napiQOle wejiioiows 

dlA przeblegu Impuloomwgo 
uaplgolo wejdciowo 

szerokosd itspulou 
polaryzaoja 

Impedancja woj acio^a 

rezystancja wejiolowa 
rdwnolegJa pojecsaoid 
wej^clowa 

4* Czae pomlaru 
& , Vynlk pomlaru 



1 , PoJemno£<5 lioznikn 

2. Paramo try woJdcio-Ja 

3* Storccanle braokl 

P0?.nAH ODSTF.OIJ C7.ASU X OICRPJSU 



1, Zakres pomlaru 

2. DoScladuosd pomlaru 



I O do 2013a 

I -1 na ostataln altjsos 
~ dokla<!tao46 u±ytego 
gen era t ora podatavy 
czaau 



i 0,02V do IV wart .akut, 
IV do 100V wart.sknt. 

l 0,1V do 10V wart . cap i. 
ICY do :100V wart.cunpl, 

t &ln.30nu. 

t Coda tniu 1 ujecma 



t } 1MQ 

^ j 

< < 20pF | 

s Iso , IOiq. 3 , 100ms , 1 b 
t xs "kHz" lub "MHz" I 

3 uwzslgdalonlea prsealnlj 

5 f 

s 10 iqpaladw 

< Jak przy pomlorzo 

czgotoilltrodei l 

« rgc z3jo lub a scwa^tr* | 

I 

1 

2 

t ips do £0 a | 

t -1 aa oatainla mlejaou 
- dokkadnoid uiyiego 
generaiora podstawy 
csasu — bS^sS trygora 
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Blqd trygera dla prsebiegdw 
slnuaol dalnycb 



5. Parametry we cl owe 

4. Jednostka pomiarowa 

6. Wynik pomlaru 



80MIAR WIELOKItOTNOSCI OKHESU 

1. Zakres pomlaru 

2 . Dokladno6<S pomlaru 



Blqd trygera dla 
przeblegdw einusoidalnyofc 



3. Pomlary wejioi owe 

4. Jednostka pomlarowa 

6, Llozba alerzonych okrosow 
6. Wynlk pomlaru 

- P0M1AR STOSUNKO DWQCH CZESTOTLIWOSCI 



1 . Zakres pomlaru , 1 

K 

2. Paraaetry eygnalu 

zakres cz$atotllwo£ei 

Paramo try wejioiowe 



3. Paramo try eygnalu Fg 

zakres ez$stotliwo6ci 



« amlejszy all 0,3^ warlo- 
rd ol erzoaego okreeu < 
przy C/wet. lOOraV wart» 1 
skut.»S/N^s40dB 
1 Jaty pr$y pomlarze 
csQstotliwoioi 
t ip , lOp , iOOp , 1ms 
j w •ms" lub "s* w eale~ j 
tnosci od wybranej Jed^ j 
nostkl pomlarowej j 

a uwzgl^dnieuiens pr*e~ 
olnka 

I 0,lpa do 10ms 
i Jak dla pojedyriozego 
ofcresu 

* bl^d trygera jak przy 
pomlarze pojedyiiozego 
okresu dzlelony praez 
llezbQ inierzonycb okreac 
1 Jak przy pomlarze 
ozqetotllwo£cl 
» ipe 

t 10;10 2 ;10 3 ;10 4 

1 w "ms" lub "ps" 3 uwzgl< 
dnienlem przsclaka 

j 10~ 6 do 10 2 



I 10'°Hz f 20MHz 

t Jak przy pomlarze 
czgstotllwosoi 

1 lkllz do lOMEz 
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Paranetry wej£olowe 



4. Wspdlczyimik podzialu 
osQztoillwoioi F„ 



5. Wynik poAlara 
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- PARAMBTRY OCOLNE 

1. Wzorzeo wewngtrzny 

Dokladnodd cz^stotl i~ 
wodci w temp.+20°C -5°C 
Zakrea przeatraj&nia 
czgstotliwodcl 
Nieetaiodd cz^atotli- 
wosci przy zmtanach 
tempera tury praoy 
w zakresle O do +50 °C 

2. Wzorzec cewngtrzny 

zakres cz$stotllwoscl 
Partuaetry we J 6ci owe 
naplflcle 

keztalt naplQcia 



Impodancja wejsclowa 
re ays tone J a wejdoiowa 
rdwnol egia poj conoid 
waj sol otra 



i Jak pray iteirovaala 

przyra^du z avwagtrzno- 
go irddla 

i 10 3 ;10 4 ;i0 5 ;10 6 

w zalstnosci od pozyejl 
przei^cznika Jednoefcak 
j po&any llczbq odozytanc 
mo wska^nika boa uwz g 1 % 
dnienia przecinka podzl 
Iona przez wapdlcsynnik 
podaiaJtu 

i 1ME* 



I -lXiO -5 



i ok. 30 Ha 



i 0,5xi0~Vl°C 

i lkilz do 10 MHz 

» 0,3 do 10V wart. 

ezczytowe j 
t sinusolcLalny lub 
odksztalcony be a 
dodatkowycfa przejed 
przez zero 

i ^ 2k& 

* < 30pP 

i 5-clo oyfrowy , rz$dowy 
na larapaeh typu "Nixl" 
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4 . Casas odozytu 



5. Pamig<5 llcznlka 



Q. Storowanie bramkl 
7. Kontrola wewn§trzna 



8. Wejsole t wyjacie w przyrz^dzio 
Wej£cle koncantryczne 
Wejicie 1 wyjicie cyfrouro 

oj. wyjsola informacyjns 

b/Wyj^oie do eterowania 
ukladu zewn$ trznego 



poziom*!*’ 

poziom M 0* 
max pro,! gphjuajucy 
c/.V/e jscls do strowania 

ukiadu kasowanla 



oraz znak dzlesi^tny 
Wysokoso cyfr*30mm ! 

i 2s £20% przy kaaowaniu | 
automatyoznyn oraz 
nieograniczony przy 
kasowaniu r^cznym. 

* W przyrz^dzie Jest 
przewidziane wi^ozenie; 
ukiadu pamlecl. 

s rgczne lul> z zewruitra 

* przez poraiar cz^stotli- 
wosei wewngtrznoj 
100kHz w ezasie od Iras 
dols zmienlanyra w sko- 
kaoh dziesi^trsych. 

1 typ BNC-50— O/W 
t gniazdo no2owe 
wielokontaktowe 
s kod 1246 

logika dodqi'nioj 

t zakoiiczenle poraiaru 
Jest sygnalizovrane 
przez znian$ pozlomu 
1 ogicznego "0" na "1" 

1 > 2,4V 
1 < 0,4V 

* 16 m A 

j sygnaieu kasuj^oym 
nynik poniaru Jest 
znlana poziomu logiez- 
nego "0" na "1" 



poziom *1" 
poziscia "0" 
max. pf0,d vyypbywajajCy 



1 +2V do +5,5V 
j 0V do +0,8V 

: 1 |GmA 
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cjy. Wejdoia do zeraetrznego 
aterovanla bramki 



poziomy loglczne 

9* Zasllanle przyrz^du 

naplgole sieoi zasllajqcej 

cz^stotllwodd 

pob<5r mooy 

10. Zakres temperatur 

zakres temp ora tar pracy 
zakres temperatur 
skladowania 

11 . Wymlary przyrzQdu 

wysokosd 

szerokodd 

glQbokosd 

12. Masa 



t aygnalem ateruj^oym 
bramkQ Jest zmlana 
pozlomu logloznego 
•0* na *1* 

i Jak dla wejdola sten>- 
Jqcego uktad k&sovanla 

* 220V -10% 

I 50Ez +2Hz 
> ok. 18 VA 

i e do +50°C 



t — 25°C do +60 O C 



t 128mm 
t 220mm 
a 208mm 

a ok. 3,5kg 



1 przewdd koncentryczny zakodozony wtyklem BNC 

1 przewdd sleclowy 

2 wtyki noiowe wlelokontalctowe 

1 pokrowleo ochronny 

2 bezpleoznlkl toplkowe 0,315A 
1 instrukoja obslugi 
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II - ZASADA DZIAJLANIA PRZYRZ^DU 

Dzialanie ozQstosoiociierza czasomlerxa llcz^pego typ C549A 
og<Slnle mdwlqo, opiera sIq ha zasadzle zllczanla przez llcznlk 
elektronlczny llozby inipulsdw elektrycznych w okreslonym prz&~ 
dzlale czasu. 

Szozegdlowo praca przyrzqdu zostanle rozwatona oddzielnle dla 
kaAdego rodzaju dokonywanego pomiaru . 

1. Pomiar czcstotliwosci 



Pomiar cz^stotllwosci polega na zllczanlu we wzoreowym odstp- 
ple czasu llczby inpulsdw, ktdrych czQstotllwo&d odpowiada 
ozQstotliwoicl sygnalu badanego .Zasadp tg ilustruje rys* 1. 




Rys. 1. Schema t lunkcyjny pomiaru czQstotllwosci 

W celu dokonanla pomiaru czpstotliwosci P x ,przebleg badany 
pcjnrzmocnleniu i uformowaniu na ciqg impulstfw naleiiy doprowa- 
dzld do Jednego wejsclabramki gldwnej B.Jest to ukjbad,kt6ry 
zaleZnie od pozlomu utrzymywanego na drugla wejsciu przenosl 
lub nie dostarczone do wejicla lmpulsy na awoje wyj^clei 
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Ixqpulsy prsoohodz^oo przez bramkp v atanlo j*j otwarela eostajfi, 
■11 ozone przez dekadowy lloznlk elektroniezrry . 

Czaa trwanla pomlaru Jest wIqc odstppera czasu, w ol^gu fctdrego 
bramka Jest otwarta. Czaa tan wyznaczaj^ lnrpulay o wzoroowych 
ozpstotll woiclach powtarzanla uzyskana bqdi to a wownptrznego 
genoratora kvarcowego ha,dz doprowadzone a zasmgtrznego z rod la, 
Taklo f radio czQstotllwo4ol wzorcowyoh zwano Jest r<5wnle2s 
generatorem podstawy czasu. 

Szereg roZnyeh wzoroowych czasow otrzynuje alp dalej w zespo- 
la dzlealptnych obnltaczy czpstotllwo4cl oraz catago ay stems 
przeiqczanla na drodzo prqdu stalego z udzialem branek elok- 
tronloznych typu "AND-OU— INVERT" . 

Przed katdym pomlarem przepronadzana Jest rpcznle lub eutena- 
tyoznla operaoja "kasowania", po ktdrej lloznlk 1 uklad sta^ 
mania znajduja alp w startle poczqtkowym. 

Naatppuje otimrole branki gidraoj na ustewlony wzorcowy 
odatpp czasu 1 zllczanle lnpulsdw przez lloznlk. 

Llczbp zllczonych impuladw odozytuje alp so wskaznlka, kt<5ry 
ski ad a alp z lamp cyfrowycb "Nixie* Llczba ta s uwzglpdnlonyn 
przeolnkiem 1 odozytanyn mlanea Jednoatkl j eat wartoseifi 
ozpstotllwo£oi mi or zone J. 

Jest to Irednla warto46 ezpstotllwo£cl okredlona w odatppie 
czasu otwarela branki . 

Jetell wo wzorcowym odatpple czasu llcznik zliezyl N 
lmpulsdw to, czp stotllwo4d Irednlq okredla zaleinodd : 




N 

T 

w 



Wzglpdny blqd pomlaru czpstotllwo4cl sredniej moZna na podsta- 
wle tego wzoru okredlld Jakoi 




Plerwszy akladnik blpdu wynlka z zaaady pomlaru. 

Llczba zllczonych lmpulsow Jest bowl em llczba calkoWltrj 
1 mote aip r6ttxl6 od llczby okreedw przeblegu nlerzonego 
zawartych w odstpple czasu otwarela bramkl. Ilustruje to rys.2. 

— ~ l ’"' T ' - J I M - — M — «■ » — 
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on 

CZgSTO&ClO.'MUi 



S Trcii!. '1 07, NY 
ZA-OZASO’irilZA 
TIT CM'.iA 



Llc 74 cr.no 



Ho&nica tn nnzywa eiQ blqdom no tody* 



Czos oNarcia 
bramki 

mierzony sygnoi 
mierzony sygnoi 



4 

A 






8' liczbo zmierzongch 
okresou 



_! J i ! LJi_L 



J 1 1 1 J 1 1 1 I }1 ! 1 7-1 



(iczha zmierzongch 
okresou. 



Rys, 2 * Bir^d cetody eyfrowo j . 

Liezba okrespw sygnalu przedfltadrioaago na Gya, 2 aierzona 
metod^ analogous wynoai 7 , 2 , 

Biqd bozwsgl §dny no tody cyfrowej 

/ A N/ < i 

a blqci wzglQdny 




Poniewai K a F. • J 

X w 

zaieia wartosd pierwszego skiadnika blQdu popeinl onego przy 
poniarze czQstotliwo4ci zaleiy od llczby impulg6w zlicza- 
nych czyli od wartosei cz^stotllirodci mierzonej i czasu 
trwania pocilaru. 

Drugl skladnik bi$du jest bliylem wzorcovrggo odat^pu czasu 
i zalcty w pierwszyra rzgdzie od dokladjnoscl cz§stotliwoscl 
wzorcowej . 

Docydujqcy wplyvr net tu dokladnosd czgatotliwo^ci wzorcowoj . 
W celu uzyskanla duiej dokladno^ci poiaiaru naleiy d^yc do 
otrzynania du£ej llczby N inpulsow zliczanych. Przy malyoh 
warto^clach cz§stotliwosci roierzonej raotna powi^kszyd N 
przcz wydluionle czasu potniaru. Ponlewai! je&nak przyrz^d 
cilerzy czgstotliwosd ^radnlij na czas trwania pocilaru, 
potri§kszeni© T w jest cel owe tylko przy pomlaraeh stabllnych 
wartosci cz<jgtofcliwo4oi . 
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Chcije usyskad lafomacj* e ijna Jak snlenla il(, « krdtklefc 
edstfpacii oiaai| cz$*totliwoe<5 mi * rsona naleSy akrucud 
CM* pomiaru rezygnujEjc tya momym a duk®J doktadnedcl . 

Pray pomlaraoh oatyeb es*stotllvoi«l atie slf okaaad, do 
vlfksza dokkodoodd pools m ao&aa uayokad praes pooler 
efcreeu prsebloga toadanogo* 






Pool «* pelega bo sllesanlu w sposdb singly wosystkleb Ikk 
pulodw olektryesnych doprowadzoztyob do vejdeia. 

Sehoaat fcnkoyjay dlo logo rodaaja poolani prodatorlOM 
■a ryo, I, 



“«#n 



Fx ©— I hF20 



H 



00000 

LE5 



&yo* 3# Sehsoat funkcyjny zllczania iapulsdw elektryoanyeh. 

pooiar « apoadb olqgky nzyskuje ai« prsoo otwarolo brantkl 
bo stake impulse* atartevya. Cssas sliesania node byd ogra- 
ulosony praes aterowanle brankl lrapulsasl elektryesnyml 
wyanac zaj Qeymi przedzlak ozasu. Sterewanle mode edbywad aid 
rtcznleprayeisklea •■tart/etop" lab a aowbttrsnego irddia 
praes asalang pozlomdw loglcznych doprawadzanych do odpowled- 
Blogo wejdela. Bt%d pomiaru wynlka tylko so skodosotaej 
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rosdzlelosej llc&nlka lqmli^v, Iflnlmlnj 
eeaeo «i«d *jr kolsjnyiai laspuleaad, ktdre lleioik aefta pr&* 
vidlove sliesyd wyaoMi 60 na. 



Istota pomlarn polega na pordimanla jaieraojaago ekrews 
a okriiaa WKGxcowya, 00 iluetruj* Aohecsat ftmkoyjay a* 
vys. 4 t 8, 



[ 066/11 



&N//II Hr ) 1 :W hi ^ rl ^ rri 7 ; to f - j 7 lo\~iFio 




1 MHz too kHz 10 kHz f 1 kHz 

] BSK 1 



00,000 

LE5 



I L 5 i 
1 rr i- ' - j 



NF 20 



Hys- 4. Schetaat fiaikcyjny poniaru okreara. 

« 

Br ooks B otwlerana Jost podexae poniardur na odat$p oeaau 
r&my jedneam iub wlelokrotnoscl badanego prseblegu. 

Przebleg mierzony * tiki adz 1® wejiclowyn podlega wzmocnienlu 
1 uformowanio na el^g lmpulsdv- Iiapuley te poprzez ukiad 
etarowanla bramkl B penrodajq JaJ otwieranle i eantyfcanle. 
Vialokrotnoid okresu badanego przeblegn msyaknja slf pray 
porno ey dekadewyob obniiaozy ezgetotllwodel • 

V ozaele otwareia bramki lioznlk elektronl czny zllosa lmpulsy 
• arzoroowej ez$stotllvodcl powtarsanla. Zarejertruje «rl§o 




zjednoczo.se zaklady elektronicznej 

APARATURY POMIAROWEJ 



Ark. 13 I A-szy S' 













* OPIS TBCHNICZOT 

CSVnWIOUXSBZiUCZASOUIBiaKA Lie SAC BOO 

TTP C64AA 



OT-070 




Sjr», 8 * .Sehaast txxnkeyjny pamiaru #tslok*otao4ol okrsss, 

lioshp okrtidv taoreovjrch /jednoatslc poiai&rcnryob/, ktdra 
■Hmaq alt v 1, to, 100, 1000 lab 10 000 •kresAob anls- 
rmonych. Wwyniku pool ora usyslcuj* •!« Uosb* wyradajtic* 
«to«nnek ceaaa irvcmla okran pmblaga badanego do vzoiv 
ooirego. 

Ibalfkl sastosovanlu Jednostek pooiarowychj lp«, 10p», loops, 
iOOOu* liezba ta odozytana sraz 'a przaelnkita 1 odposlsd- 
nl* Dianes jaat wartodoi«| mlereonego okran, 

Jed ell Uoznlk iliozyi w elqgn jadnogo okran praoblagu 
altnooega H lopaladv • woreotya okreal* povtarzaola T 
ts, okrta Harsooy vjmoaii 

Vsglpdnjr blqd pomiaru okrssu vynosl 

^ T A — .1* 
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. OPIS TECHNICZHY 
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Fedobnle Jak pray pomlarse eifit»tllv»<6l motnm udswednle * 
Ae ryniksj >%oy et<|d bl^d b<*!rwzgi$dittyi 

/AH/ < 1 

m bl^d '•zglelnyt 

/A? / <i 

N N 

*- 

PoniewaA j S * -5 

f 

•atea wxglfdny btgjd pray pomiarse ekrara ttodna aapiaadt 




0 v&rtojci plerwszego sktadnlka bigdu deeydnje liczba *11.*. 
eaonyoh impuladw. 

Bl^d ten maleje ae xxmlejszenloa f v eayli a* atmiej a zanies 
Jednoatkl poniarosrej • 

Przy dofconyeaaiu iryboru T w nal q±j jednak p&mletad o skotL 
caonej pojesnodol lloznika, ktdra ogranicae ■blllwodd 
Jednoznacznego odozytania wartolol H, Blqd ponslaru taala j» 

Se wzroatera N. Dlatego ao6$ okazad elf korzystne sierzeni* 
tde Jednego okresu leo* Jego wielokrotnolol • Wynik poniarq 
jest wtfunzaa warto^cifi okresu u^rsdni on$, na ezas irwania 
pomiaru. 

Poeiekszanle Xiczby okresdv mlerzonyob xmniejsza rdvraleS 
blqd dodatkoey, nle wytaleniony wyiej , zwany blades try gar a. 
Jest on sp owodowany nlestabilnoiclq progu dzialanla uk ladder 
fonsmjqoycb irapulay steruj$o® na skutek np.f wpiywn napl$d 
eakidcaj^oycb. 

Pray poiaiarach okresu praebiegu elxmaoldalnego lub egdlnle 
praebiegdw lmpuleovyoh e szybkodelaoh naraatanla esala gor~ 
eayeb od iO^V/a nale&y sis llozyd a ctod live dels Ictnienla 
teg® dodatkovegp btgdo, Ilaetrujo t® rye. 6. 
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*y»* •• ti 7 i«n tpovodocnqr Mkt4owlw« 

vygnal vajtfelovjr w ptmkela udiltlimlt t ryi»m 
•proksyaojaar linl* proat* /ry». «b/ %m aajrtt 3to46 tmrmmUmlm 
A/a/ arpatv wajicimrego uoiiojr *kra4lld )»k« 



« • i*-C • 



81« apgxwlQ we cl owe go 



U . U # sin cj 4 

aaobylcnia abocea vyraAone Jaai r&bnlozfcQ 

««• to * 

JTaAall akraa p aiarzony j»tt pr*y t » 0 

«L 2T 

lln — ! m b o - V m sJL 

4 -* 0 dt * * p 

*®**wmJ*« saletaoAei /!/ 4 A/ otrzysaujamy 
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CSfPTOKIOiaKaZ-CZASOUIERX ucitcr 
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lakliitMo, M pray •tarii* 1 st«pi* tr y gT * f«y«lilMqr 
takl mm ulttotM »*— y mpIm4 



At o -A 

& tU^TT 

AI m A 

P IT*. 

A 9 - bl%l tryg«r> « umI« ptm&mrn *fcr*tu. 

I «ir»ywHB«to *wn ijnlkA, ft* ot*d popdnlaaqr pr*y ylurw 
•kr»w }*it jroporejonal&y d* gWtadm tfgntla It **kl6**- 
nit 1 Jut tjr» nnltjtijr la uybnt Jut ibuu tjrptla 
w punktaoh udiltlult trygur*. Vynika it%l, It punfcty pnty 
afcXada tryg*ruJ*o*go pavlnn y by* atoftlivi* Jtk uJlillitM 
fankidv prujlelt priu ptilu urttp aygnaXu wjlolouct 4 
Vartold blpdo trpftra • tppuyth oktadaeb ftrenJtejreii *yn*«* 
•1 41* pomlaru 1 tkrtn ok. 0,3^ mrttlel Kl«rBan*j, 
B*toal**t 41* vldokrotnolel akr*an alas* aultJutBla 
proporcjonalni* do licaby adarsonyeb *kr*adw. 

4. Pomlag_a tOflimkti .dirtf oh czegtotlUrold lyQ#. 

lyxnaofsanlt •toaunku dw<5ch osqaietllvolal F^/Fj *dby»» ai* 
v nkXadsl* pokasanyn na rya, T 

Zaaoda pcmiaru J«st identyom* Jtk pray pool are* e**atotll~ 
•old t a tyo It brack® ettleraJi impulay aayakaa* a podala* 
ta UQttotllfolel Fj doprottdiontj da ftjloit pr B*zoao e«m*~ 
C* dla aaasQtrsnsg* gentrattra podatawy ezaan, aatoalaat 
allesana a* Unpul sy uksataltawan* • oUadzlt ujitlotpi ' 

• ez«atotllvolei F^. 

Llcetm Unpul a dw ailoeaqydb praea llasxcUc wynoali 

r ± r. . 

H fa «mB • p •tad *■* m £ 

/a r a » 
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*jr«« T . Sohetaat funkoyjny pool turn ctosonkn dwrfoh cagstotllw»6el , 

**>!•« P - wapdtoayrmlk pod* lain ea$atotliwo4ei F g « uk3ta*~ 
dal* •bnlteocj. 

Waglgdny blqi popelnlony pray wyznaoaaola stosunku dvdoh 
9St«totllwolol wynlko a blfdd* pop a tnl anyth pray ponlara* 
Mf«l«tllm<ol 1 pray pomiara* okreeu 1 wynosli 

V* 



A A 



♦ -♦.At 

H 



gdai* A • 



A 

**<* d trygera At- okreSlono w p. 3 nlnl*Jsaego roadzlalrj. 
3. Kontrola wermetrzna orzyraaflu. 

Kootrol* v pasyra^dzlo przeprowa dza »I$ egodnl* so acheoatea 
ftmkoyj nyo pr zeds t awl onytn na rya. 3 . 

Odbywa *1* ona przea ponlar obnlionej do 100 kBa oefstotll- 
•°t«l wwan* trznej generator* podstawy enure, ktdra jest 
aliczana wo wzorcowyeh odat^pach czeam ©4 1 na do 1 a cm*- 
nl anyth w tkolaeb dzieaigtnych. 

Waoroofa czaay otwarola brook 1 usyalclwano aQ rdwoiant prsea 
odpoviednl* obnlionle czQstotllwodoi 1 MBs a wenm * trxnego 
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III - OPIS TECHNICZNY POSZCZEGbLNYCH PODZESPOLfcw PaZYBZ^DD 
1. Pklad wetscloWY WF2Q. 

Scheraat blokowy okladu vmjieiowgo privdatewla rya , 9 t 




Rys. 9. Scheraat blokowy okladu weJiSciowego WF20. 

Ok lad wej^ciowy zbudowany J eat z bardzo czulego wzraacnlacza 
pr^du staiego a dzielnlkiem napi$ola 1H00 na wejiciu, ora* 
okladu fornuj^cego inpul sy. Wznocnionie calego toru wzaaacnia- 
Jtjcego Jest rzgdu 100 V/V oo zapewnln zastosowany szerokc- 
pasmouy wznacniacz scalony w obudowie T099 /OS 12/. 
rezyetancjg weJ$ciowi* uzyskuj e bIq dzi^kl xastosowaniu 
tranzystora polovego T4 prac uj^cego w ukladzie wtornika 
Irddlorwego. 

Wznacniacz poslada dwa wej4cla. Do Jednego z nich doprowa- 
dzony Jest sygnal , natonlast w drug in rcgulouany Jest pozlom 
aapiQcla stalego przy ponocy potencjometru oznaczonego 
•trigger level". Regulacja ta powoduje zniaay £redoiego pozio— 
nu nap i<* cl a na sryj 6ciu wznacnlacza v zakreaie +0,5V + 4 ,5V 1 
sapewnla dobdr odpotrt edniego punktu pracy dla okladu forsuJ%- 
o®go •Schnitta* zbodowanego na dwoch brankach typu NASD /0s-i9/. 
By*. 10 przedstaAla przeblegl napl$6 na wyjioia oklado fonau- 
Mcego. 
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rat ora wz ore owe go eaatosovano opecjalny uklad a wt«5rnikies 
cnlterowym na wej sclu or as uktadera formujttcym "Scbmitta" 

na Aw 6 oh brainkaeh typu "NAKD* /Os li/. 

PrE«iao'zuml#^ wzorcdw odbywa si* prsaz smlanq poftoftenia pr**- 
l^oznika P-4, ktory zapewnie odpowledniQ poloryzacJe wejftd 
bramok 1 ft 4. 

3» Zeapdl obnlftaozy ozostotllwo^ol 0B6. 

Zesp6l obniZaczy a ton owl uklad dalasi <jtny dekad llczQcyeh 
ft Jest zlofcony z 6-elu obwoddw acalonyob /Os ft - 0S6/. 

4, 

Dzlgkl systemowl przeiqczeri poprzez bramkl "AND/NOR" 

/Os 7 — OsiO/, ten earn uklad delead wykor zys tywany Jest Jake 
6— stopnlowy dzlelnlk czgatotUvo^ol podstawy czasu eras 
4~stopniowy dzlelnlk czQstotllwoftol ml or z one J. 

2 zespolu obniftaczy otrzymuje sift 

8a wy.lsclu Pi 

- aygnaly o wzorcowych czasaoh trwanla wykorzya tone do 
atorowanla brankl gldwnej ezyli ezasy pomlarni 1ms, 

10 ms, 100 ma, la. 

** eycnal bronlaij^cy uzyakany z podzlatu cz§atotllwoftci 
mierzonoj podczas ponlaru wlelokrotno^ol okresu t.zn. 

2 A 4 

llczbg mierzonych okresdw 10, 10 , 10 , 10 , 

- syr.nal brankujQoy uzyakany podczas okreilonla stosunku 
dwdcb czQstotllwo^ci t.zn. podzlalu ozQstotllwo^el 
doprowadzonej do wejftola zewngtrznego generators 
podstawy ozasui 10 3 , 10 4 , 10 5 , 10®. 

Na wy.lsclu Ct 

- wzoroowo Impulay zllozane podczaa pomlaru ozasu ft ok- 
resu ozyll Jednoetkl poolarowet lffla, iOOpa, lOpa, 1 pa, 

- wzorcowe Impulay zllozane podozaa pomlaru wlelokrot— 
no£ol okresu ozyll Jednostkq pomiarowq lpa. 

Wazyatkle te zaleZnoftol realizowane eq przy pomooy przel^oz- 
nlka Jednostek oraa przeftqoznlka funkoji przyrz^du. 
Przelqczonle obniftaczy odbywa alg prqdem etalym na zasadzle 
przesylanla lub nle, eygnalu przez zespdft brastek a wejftcla , 
na JtJ wyjftole. 
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fmatula *ygn*2u n* wyjdelo odpowiada prsyioftonio wyoo- 
klego poslonra /roznrarci*/ ha drugio wej4oio odpowlednlej 
braakl 1 odmrotnle cl ski post pm /us 1 stolen i»/ na tyra wsjieia 
nasty ka drogg dl» aygnatu. 

8taa kaldej * brazaefc v dcnrolcym momenoie boIca ode zy tad 
mm schemata poisoned prseXtioznlkdw PI 1 P2. Na scheinaoie 
przedstawlono przetqoznlki * stanlc spoonyukowyo /wyci.4~ 
alstych przyclekdv/. 

•Pnalqczulk Jednoatek spoicla Josaoze Jednq rolg , latanowl cio 
wybiera adpowlednl przeolnek wy&wistlaisy s wynlklera pool a ns 
« sale&nodol od rodzaju pracy przyrz^du. 
tad act a, Jctdre epeinia prstt^otnik JednoatoK iluatrujA 

sya. 11- 



/gofe time/ 
Czos pomiaru 


1ms 

<D 


10 ms 

<D 


100ms 

© 


Is 

<D 


jshndard {rep/. 

CzqsfoUiwsct 

urnrmtjp 


im 


10 kHz 


100 kHz 
© 


WHz 

© 


(N s of periods) 
liezba okre sow 


10' 

© 


10* 

® 


«? 3 


10k 

© 


. . UNITS JP2J 







V- IB— —.— , ■ III — i n— 

Uwqa : ®Q(§) - nt kokjny przetqczonego przecinka odponioda/Qcy 
kofejnej cgfrze uyniku , p/zed kiorq sip pajama- 

Rya. 11. Wlelkodcl przaiqcrane przelqczniki ea jednostek /P2/ 
w zaleZnodcl od wybranej pozycji prsetqcznJLfca funkcji 
Ai/. 



4 . UKlad bramJcl aterowonia 1 kasowanla BSK 



V sk 2 ad tego uktadu trchodzq takle zeepoiy funkcjonalne Jak j 

— Branka gldana typu "NAND" /br^anka 3 s oUwoda Da 18/. 

* Braakl typu "AND-OIW INVEST" /Os IT/ prssy pcmocy ktdrych 
odbyva si 9 przel^ozanle tordw podezaa mUzonala posses 
gdlnych funic oji przyrzfjda. 
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Spmrfb prsstitczanla tordw itngtroje *ys. ia. 



HF20 



r ssa 7 ! 

1rjTV4 



1 1 



LT e*t. 

Qgofe. 



m/u Uj 086/11 



FUNCTION @ (@ <§> © 

Siift 0 7~TT 

period 0 1 0 / 

//eg.- f 0 i 0 

led Q / f_!T 

count 1 0 0 0 



tty». 12. Sotseoaat przelqcz<mla Iwapdsy i ta&eia p&zioia&g 
log! eznych. 

“ 0Wa ‘ 1 automtyki , ktdx^r speioia neiat^puJ/jce zadaniat 

1 . po zamknl§ciu bramki gldwnej ustala czas odczytu 1 

2 . po ssakoriczeniu odczytu kasuj© dckady oraz przygotwuj© 
zospdl stenajficy bramkg gldwn* do nastgpnego cyklu; 

3 . blokuje trejscio przaxzutnlka sterujqcego bxankq gl 6 m- 

na ezas odczytu 1 kasowania; 

4. uno^li Jrla ponadto zatrzyciaale antomatyoznego p tartar za- 
nla poialoru 1 roczna alias owanle wyxiiky poczyia laicjujo 
nastgpny pomiar. 

Steroiranlo branlci odbywa aiq za pcmocq przerzntnika glotmego 
typo J-K /Os 15 / impulses o polaryzaoji dodatnlej. 

Ka aajsoie jego zegara pxzychodzi z obniiaczy sygnal &rankuj%~ 
ey. Po zamlaiigciu brankl gldwnoj przcrzutnik monos tab! lay 
/Ds 13 / as tala czas odczytu o^, 2 sel. Po zak one zcnlu odczy~ 
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tfl drugi przerzutnik mono® tab liny /U s 14/ vyiwuna impale/ 
kasuj fjc* a czael* trwania ok. 3G0 ms, 

Xispuley t# m wyjicia Q ®ajqi polaryaaoj^ dodaiati| i tas,an,J^ 
dekady llcznlka, natoml&st odwroinie epolaryzowon* Impnlay 
* wyj^oia Q kaaujq przerzutnlk £ld*my i <b*a pcaBocnios&s 

jnrz or zutniki /Os 16/. 

Praea ezas edozytu i kasowanie praersmtnlk poroocnlcay 
/2 a otmodu Os 16/ biokuj# wvj6&tm £ prsserasatnlka gldwnego, 
Po lmpulsie kasujqcym oaiy uklad jest gotowy do ponowneg® 
oyklu. 

Aufcoraatyka w przyrz^dzie molt# z a glad zatrzyriona dla kaZdego 
rodzoju pracy przez wolinlQol® przyolsku "hold** t.zn. poda~ 
alo wysokisgo poaioRiu na _je«ln§ z srejdd praerzatnlka astala- 
fa oago ozas odozytu. 

Naetspny poralar J*at mo*l l»*y po wys Ionia impulsu kasujyoego 
na skutek r§e*.uego wclsniQcla przyolsku *rsset w . 

Podczaa pracy przyrz^du jako przoliczalka ogdlnego zaatoeo- 
wania, stercw&nls brorokl odbywad sIq mole r^cznla przez 
przyolsk atart/atop lub a zownqtr* przez vejdoie G na gnlei— 
dal® wlslokontaktowym ns skutek odpoviednlcb zniiaa pazlomu 
oygnaJta oteroJ<|oego. 

©trwarcie brankl w przyrz^dzie Jeat aygxtal 1 zowane poddwietle- 
nloa sle napisu "gate" laalessczonego w pclu wskaanlk<Sw, 

21a krdikicls czaadw branlcowanla podifriatlenie napiau zostalo 
wydluZone do zaumoAalnagc dal ski zaatoaowaniu ulctadu na 
tranzystorza T10. 

tfrzyrz^dzls zastosotrano jeazczo Jedrui sygnalizaejg, miano- 
viclo przapolnienle llcznlka. JeZeli llcanlk zoataje wypel- 
niony Impulsonl powyZej swojaj pojemnodci, zostaje podswlet- 
lony napls "full** 1 tokl stan trwa do moment u skasowanla 
wynlku. 

Sygnalizaojt} zroallzowano pray pcmocy przermitnlka J-K 
/f z obzrodu Os 15/, na ktdrego woj^cio segara podamany Jest 
ssygnal z wyjgcla oatatnlej dekady llcznlka. 

Dodatnl pozioa na wyjsciu 1) powoduje &#lecefiie Zarifcrki 
unisszozonsj * obwodzie traazystora T8. 

Natcmlast na «#j£cie K przylo^ony Jest lmpols blokuJ«jey, 
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ffys 12 Proca dekody UczQcej 

a. schemed logiczny dekody 

b. przebiegi no nyjsc/Qch A CD dskady 

C. iabe/a poziomdu logicznych no uy/saach 

poszczegd/nycA przei2u!nikdiJ po koiejnym impo 
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OI’IS TnCITNICZNY 

CZpSTOi£SCIOiIII)UZA-.CZA.SOUIEIlZA LICZ4CEOO 
TYP C 549 A 




Sygnaly infornuj^c© o ,wynlku pordaru jr kodzie 1248 z wyj66 
VOr q j 2 wyi»* tr)ekod«rq y>r 2 »cink°VY /pfytka 0P2/ 
ukladu paniQCiY uopromulzone 8% rowniei do gniazd wtelo— 

kontaktowych. 

Uklad pol^czeri gniazd prEodntawia tabola 1 . 



Cniazdo 20-kontaktowe 



prav/o 





0bja4nleniai 

1/ An* Dn f Cn, Dn - eyz naly wyj4clcraro infornujace o zryniku 

por.iarti podane v? kodzie 1248 
n «- kolejna dek&cla liczqo. od wej4cla licznlka j 

2/ K2 - sygnal woj4ciovry przeznaczony do sterouania 
ukladu kasovrania wynllcu. / H exi. reset/ 

3/ G — sygnal wej^cioTry przeznaczony do zewnQtrznego 
sterowanla brariki , /^xi.gaie 11 / 

4 / S - sygnal wyjsciotry przeznaczony do starpwanla 

doTrolnogo ukladu zeTmptrzneao.Podcza* stcrowania 
pr2©+a>c*fvi £ * no©movy*pow'inien bye msto Wiony W pox- //Or? . 

5/Ap;dp:Lp,Bp ' suqnatu wyjsciowe Informuipce 0 kolejntjm p/zeem^a, 

1 ' ' ' podane w We 1248/poirz rys.ll/. 
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OPIS TECIINICZNY 

CZyST0SCI01HERZA-CZAS0.MIi:nZA LICZ4CEGO 
typ C549A 



1/ Czestosciomierz-czasoEi erz liozqcy typ C549A wyrdinia 
si§ niozTryk^^ prostotfj trado',ry, przej rzys tos cifj i lelckoS* 
konatrulcojl . Konstrulccja tego wyrclm oparta Jest 
o najnoiyflzq technikg obwodow scalonyoh nonolltycznych 

grupy TTL. 



gTvwfr'y* * •c.V'^w«wrw) r:-«Sr 



*/ ■? 










IS 



Fot» Widok ciaQstosclonierza-czasoniorza licz^cego 
typ C549A z gory /oiv/arty/ # 

Zastosowanio tej techniki pozwoliio n*ia. # w porotmaniu 
z aparatur^ dotad produkov;an^ f na radykalne zhniejszenie 
tfyniardw i xnasy calego ptzyrsadu eras na rdtmoczcsne za- 
diOTvanle du£ych wymlarow pola odesytotrego i wygodnego 
dost^pu do organdr? rcgulacyjnych. 
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oris TECHNICZNY 


j 


CZ^STOSC IO!dI HR 2A-CZAS C .JHE112A LICZ 4 CEGO 
TXT C549A 


0T-070 



2/ Prayrzqd trykonano w typowej saodulowoj obudowi* oo p«m- 
la rta wykorzyslanie go Jako urz^dzenia przenoinego 

lub tTliudovano^o w sstojok wzglodale pulpit aterinmiozy. 
Przyraujd aolo pracosac 3 pozycji pioaowaj lab pod k^tea. 
liaehylenio przyrzQdu coZna uzyskac przos us laul exile go 
na podporkaoh iKsisazosonycli w podstavle obudoary. 

3 / W psrzyrzqdzie vyodrqhniono konstrr&eyjnie pi fj<S seepoldw: 

~ Lieznlk ale k troai czny /LE5/ zlctony a plytkl drokon — 
110J polxjezonoj a listwij aykoraystaajj do saaoeowania 
lamp cytrovryoh eras neondwek zyiwl'fitlaj^eyoli przeola> 

Ici 1 nap lay, Ka ply too drukoaracej uraieszczoao ple<$ 
jednskowyeis e 1 ementamyeh obwod< 5 *? drukowanych . Ka2dy 
taki ot>3ud a m i ora uklady scalene dak ady 11 ckjc«J, 
panifloi, reazyXratora oraz oporaiki s 2 srogow« dla 
wyilriatlaozy 1 neondwek. 

Do lamp cyfrowyoh uzyalcujo aiQ laiwy dost^p po odlcr^- 
cenlu rustic! przcdnlaj a ekranon oraz po zdjQoiu ekr*- 
cu ozerni onego. 

. - Zeapdl obniiaczy /ODG/II w sic lad ktdrego vohodzl 

8~dekatlowy olmiZaoz cz$ stotllwosci podetawy czasu, 

4-dolcadowy obnllacz ezfjstotllwodoi miorzonej, ukiad 
przelrjczani a obnifcaozy i przclqozanta tordw zloiony 
® przelqoznikdnr 1 odpowleclaick brands oraz ukiad 
wejsciowy /VTF20/ z przol^eznilcten ;.akres<5w, griiazdota 
wo j !> cl owysa i regulatoron po 7, t oott . 

~ Uklad broriki, eterowania 1 kopowmla /BSK2/, ktdry za- 
srltra brands glcirort z ukc oden automatyki, zesp<5i przo- 
Irrnznikdw y r ogvaaiu J i^oyck yraog brands!, uklady sygnaliza- 
cji oraz przsitycznik ■ elect cwy . 

— Zespdl wsoredw /GNi/21/, kt dry zawiera generator 
kwarcovry o ezQstotliwosci 1 15Iz oraz ukiad wej^cio- 
wy dla zoTmcjtrzneJ cz^stotliwoioi ’srsoroowej. Caloid 
wraz ss gniazdan wej^cloTsym i prseSaoznikien wzorodr 
"clock" zuontowsaa jest na vrspolnej p-lytc® z dwonta 
gaiazdami slelokontaktowymi oraz a prsoltjcznikiaza 
panics! , 

T r 
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- Zaspdl wwilaozy /ZS/ zlolony » trzoeh zaallaozy 
etabilizowanychs +5V /ZS3/ t +SV T ~6V /ZS12/ eras 
zasil&cza wyaokiego nap i gel a /ZSA/ dla saallanis 
lsjup cyfrowyoh 1 naondwok. Calo4d wraa a traaai'ozTaa- 
toren ei*oioeyn sanoatowana jast a© tylnoj seiaao© 
obudewy, 

Rszyatki® «*dwione podzespoiy /oprdess ptyfcsk sasilaezy/ 
wykonaue s$ » a plytkooh druko^mnyoh a Imainata dwusiroa-* 

nia followanego, 

Poiqozenla obwodd-s? /scloAki/ drtskoeano ai% po eba «tro~ 
oaoh plyty, natonlast ©leoonty noniawan© ss$ tylko a Jedr* 
noj strony oc uno&lltrla lutowanl® na fall. Po*lerzchnI® 
wolne od itlelek po stronio ©lereentdw pokryta sq f olitj 
1 apeinlajq rol$ ©krandw. Podzoapoty konstrukoyjna sr, 
nlazaleine 1 iao*na Jo sk2ada<5 v rd4noJ kolojnodci . 
Pomigdzy sobq b% one poiqczone przoo'adaai sgrupowanyol 
3 urijyzki. Wyproaradzoala * poazczsgdlnyoh y.ouzospoioa 
amloszczona »i na skrajnyoh kraorgdsiach pZyt i 2atwo 
dostQpne po odkrgceniu cdpowloduiej ©stony obudowy. 
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IV. POUXARY 



Poecosegrflne p oral ary 2oetan% «o4v1ob« v oparola • rjr*. 14 
plyty pree&niej 1 tylnej njs. tS , m ktdryob a* pokaaaae 
wsyiikl* elemeaty aanlpulaeyjne. 



« r TIMEP C0UNTER-2OMHZ" tupe C549A 




By*. 14. Wldok plyty przednlej. 

1 - Przel^cznik PI "UNITS",- przelqczanle przecinkdw 

oraz Jednostek w zale&no^cl od funkojl przyrzfjda. 

2 - Przel(|cznik P2 "PUNKTION" — wybdr Jednego z plgoia 

rodzajow pracy przyrzqdu. 

9 - Przelqcznik P3 "INPUT" - wyb<5» aakreeu napi§<5 w sale*- 

aolcl ad wartoscl naplQda przebiegu aierzonego. 

4 - Onlazdo we J sSoiowe BNC — we J dole przobiegdw atalo 

1 zmlennoprqdowych. 

8 - Pokrqtlo potencjometru R25 "trigger level" — regulaeja 

poz&ostn naplQCla na wej 6ciu wzmacniaoza. 

8 - Sygnallzacja "gate* - podswletlany napla podczae 

otwarcia bramkl. 




ZJEDNOCZONE ZAKLADY ELEKTRONICZNEJ 
APABATURY POMIAROWEJ „ 




Ark. 32 |A-«yJ7 


















OPIS TECHNICZNY 

C2£3V0SC IOUIEIIZA— CZASOMIEREA LICZACEQO 
TTP C549A 



or- 070 



r 

$ 

9 



10 



it 



Przel^cznlk P9 "atart/etop* — rqezn* (Wrcaanie tnrttdd, 

?rzel«toznlk PS “Isold* aatrzyiaa&ie automatykl pealar&v* 

Przelqoznlk P? "resot" -« kasowanlo aynika poaslam 
podczas wyl^czoaej aatonatykl poaiam. | 

I 

Przelqoznik PlO "stain** wlijozenl© n&pi$cla oioci ] 

sasllaJfjcoJ 220V. | 

Pol® odozytove a plQciocta cytraral 1 odpowiednia prist*- l 

clnkiom. ! 



12 — Sygnalizaoja "full* - pod^wtotiacy ncpi© a stasaenoi® 

przopelnienia licznika* 




Bya* 15. Uidok plyty tylnej, 

19 — Przel<|cznik ?6 "taecsory* — wl$czanie psnlgcl v ilcx» 

nlku w pozycjl "on". 

14 - Przelq cznik P4 "clock" — przolqczanlo vzorcdsr 

«r przyrzqdzie . 

15 ** Cniazdo woj^ciowo wzorca zewngtrznego. 
id ~ Onlazda wialokontaktowe - wyjdcla oplaana najstr. 
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XT - Radiator dla tranzystora regul&eyjnsgo T3 

%B - Oniazdo bazpi eaznika asi®©Xinr®g© Bs-0,315 4. 

it - Catena transf onaatora olselbvsgo frX a t&bllezkq 
: znamicncw^ przyrs%dn. 

■ SO - Gnlazdo siociow®. 

| 1 « Pomlar ezestotllvrosol , 

i’omiar ezqstoiliwoool pray saatoswanla mu^ trznego gene- 
ra tore podstawy ozasu, 

1.1. Czyrmoicl wsiqpna. 

Uatawienle przel:qcznlk<Sw na ptycia przedniej 
a/ Praelqeznik funkcjl (2) ® poz* *3fr©q*, 
j to/ Przycisk "bold" (§) w polotenlu spoczynkowya /ni» 

I wcisal^ty" 

] a/ Przolqcznik zakresdw napl q<5 (3) « poz. wybranej w aa» 

leinoici oc! poziomu aiorzoneg© sygnalu. 

i 

| Bla zakresn napl$<5 0,01 4 IV * poa. spoczynkowej /nl« 

I wei^aigty/ 

j Dla zakresu xmpl$6 i •* 100V w poa. sreisnletej 

| d/ Przelqcznlk jednostek (1) w dowolnie wybranej JedneJ 

z eztereob moZliwyeh pozycji . 

I Us taw' onto przaiqcznlk<5w na ptycl© tylnej . 

| a/ Przelqcznik p amidol C*^ w P 0 »» ni oezn. 

i to/ Przelqeznlk wzorsoa (0 w poz. wexmqirznego genera- 

j tors "lnt". 



1 . 2 . 



Sposdb przeprowadzanla poniards, 

Fo doprowadzeniu sygnalu do wej^ola "Input* przyrzqdu 
pracujqceg© Jako mlernlk ozgatotliwodol, przeprowadzenie 
poial&ru b§dzio mo&liws po wladoiwym. uatawieniu pokrqtla 
■trigger level*. 

Dla wi^kszyeb napiqd sygnalu wejsoiowego /rzgda kilkudzls- 
slqciu mV/ ustawl enlo tego pokrqtla nle sprawl a tadnyoh 
trudnodoi . 

Poalar pwwinien by <5 wykonywany w drodkowyn polotenlu zakre*- 
su uatawlenla potencj ometru "trigger lml*| w ktdrym 
przyrzqd mlerzy czqstotliwodd sygnalu w»j4olowego. 
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Pray eygnalach wejdciowych o bardao malych anplitudadj 
/10 «nV/ mogq wyst^pid iruclnodci a wladciwya us tawl eni ©na 
potene J omotru z uwagi na stommkowo wqski zakres jego 
ustawienla, w ktdryn przyrz<%d praouje prawldlowo. 

Znasznys ulatwienieu mode iu by<5 w3taiciwo,4d przyrzqdu 
wystepujqca w poz. n treq n przelqoznlka funkcjl , ktdra 
polega na tym, 4© poza obszarera liczonia katdorazowe 
otwarci© bramki na dowolny okras czasu po Jej zankni^elu 
powoduj© wydwietlenie wyniku "00000" lub "OOOOi* w zale&~ 
nodci od ustawienla pokr^tla "trigger level/ » 

Korzystajqc z powyZszeJ informacji nale&y powoli obracajs/i 
pokretlo znale^d zalcras Jego ustawienla poni«jdzy fcynl 
dwoma wynikani . Poniar nalefcy wykonywad w drodkowyn polo- 
4enlu tego zakresu. Przy ctalych amplitudach aygnalu 
wejdclowego obszar ten Jest stosunkowo w^ski i w raiar§ 
vzrostu amplltudy ulega przesuni^ciu, co w konsekwencji 
powoduje, 4e przy odpowiednick parane track sygnaiu 
wejdciowego /duta aiaplituda, wspdlczyruilk wypelnlenia 
ok. 0,5/ prawidlowy wynlk noina uzyskad niezal eZnie od 
ustawienla pokr^tla "trigger level". 

Innyn sposoben ustawienla oiaawianego potencjonetru dla 
dowolnego aygnalu wejiciowego okredlonego danyni tech- 
nic znyrai przyrzqdu polega na tym, te nale4y poezqtkowo 
wcismjd przycisk "count" /przelioznik/, otworzyc przy— 
ciskiem "stnrt/stop" braak§ na stale i obracaj^c powoli 
potencjomeirem znalefd zakres poloieii, w ktdryn Jest 
wldoczny procea zliczanla /uklad pani^ei powinien byd 
wylfi czony/. Srodkowy punkt tego zakresu Jest poszukiwanym 
poloSeniem potencjonetru, w ktorym naleiy go pozostawid . 

Po wykonanlu tej czynnodcl aoftna przyrzqd przelqtczyc 
przelqcznlklem funkcjl na dowolny rodzaj pracy. 

Oradwlone sposoby ustawienla potencjonetru "trigger level" 
przy malvch sygnalacb wej sciowych wymaga j £| pewnej wprawy, 
ktdr$ zresztq uzyskuje ai$ do dd latwo. To niewqtpliwe, 
mimo wszystko utrudnlenie w jloalugiwanlu ei^ przyrz^dera 
wynlka z du4ej czulodcl ukladu orejsciowego , szeroklego 
zakresu czeetotllwoici napl$d wej sciowych oraz duiej 
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dowolnosci co do keztaltu 1 polaryzacjl tych napl$<5. 

1.3. Odozvt znlerzone.1 czestotliwo^ol . 

lllej sea dzleslQtne oznaozone odpcnrlednlia przeclnkiem 
zale£q, od wcisni$togo przycislcu przel^cznika Jednostek. 
Przel^cznlk ton w przypadku ponlaru czgstotliwosci 
przelqcza ozasy ponlaru 1 ns, 10 ms, 100ms f Is 1 jest 
w pierwszych dwoch pozycjaoh opleany w "UHz" /Megabercaoh/, 
w pozostalych w "kHz" /kilohercaeh/. Wynik ponlaru jest 
wi§o okroslony w "UHz" lub "kHz" liczb$ odozytan^. ze 
wska&nika z uwzglQdnieniem przeclnka. 

W zalelnosci od lego jaica cz$stotllvo£d 1 a Jakq doklad- 
no4ciq ma by<$ ponlerzona, naleiy wybrowS najkorzystnl ejszq 
pozycjQ przelqcznika jednostek, 

1.4. Sygnalizac.la w lloznllcu. 









0P1S TECHNICZNY 

j CZgSTO^CIOMlERZA-CZASOMIERZA. LICZ&CESGC 

TYP C540A 


0T-D7O 


JeSeli dokladnosd trewinjtrznego generators, 


w kt dry pray- 



raqd Jest wypoaaiony jest nl© wye tare zaj n©a, lub z inn yob 
powodow istnleje konl«ozno^<5 zastosowanla wzorca Z 0 wn§irzn&-* 
go, naleiy przelqcznlk traoro^w * o' look* asiawid w pozyoji 
"ext’*. 

Pont ary persrinny byd wykonywane * eposdb op 1 ©any popraednio 
Ala pracy a generatorem wawngtranya. J«Aeli ossQstotliwodd 
«oroa trynoai 1000 kHz to '»yn±k pomiara Jest agodny a opiseti 
piyty ezotowsj. Natosniast Ala InnoJ ezgatotliwoJci «mor- 
eowoj wynik pomiara nalefty okra ell <5 « aals&nodel 




|dil«i M *» liezba ode ay tana aa tffskai.nl fca bee uvzglQdnie*- 
nla przeclnka 
F w - czf atotllvodd irzoroa 

p - wspblczynnik podzlalu 

Pray obliczenlach naleiy pamlftad, A© cz$stotli«o£d xaa» 
tosowanego vzoroa zo stand e podzielona odpowlednlo przez 
10 3 , 10 4 , iO 5 , 10® w odpowlednlch pozyoja przet^eznika 
Jednostek llczqc od lewej s Irony . 



2* Zllczanie liezby liapulsdw. 



2.1. Czynno^oi arstenne. 

Ustawlenl© przelqcznlkdw 1 przyciskdw. 
a/ przelacznlk funkoji (2) w poa. "count" 
b/ pozostale przelqcznlkl 1 przyolskl ustatlone 

w polofteniach Jak przy pomlaracb cz$stotllwo£ci . 



2.2. Spoedb przeprouadzanla pomiardw. 

Joteli do vejscla "input* przyrz$du, pracujqeogo Jako 
przelloznik ogdlnego aastosowania, zoatanle doprowadzo- 
ny sy glial , to po otwarclu bramki przyoisklem "start/ stop" 
/podswletil si$ nap is "gate"/ 1 po wlaAolwym ustatienlu 



pokr$tla "trigger lavel* lieznik rozpocznle kolejne 



sliczanie lmpuladv. 

Caynnoicl zwlqzajio a tries ciwya ustaeienlem pokxgtla 
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"trigger leral" 41* luakaji “ae«nt" sastaty eplsane 
« punk ci el .2 » 

¥ oolu zakonosnnia proeosut sllcs*ftla Mlrty jwwttets 
•oiaiM|i5 prasyolak "a tart/s tap*, oe eposodaje awaked goto 
braaki . Wiody wynik p (Malar u b^dzle^utrzyayval si) prswsz 
o«a« edezytu ok* 3#» po czym soatanie autoaaiycsai# 
akascrwany i llcsmik bfdsi® oazeklwal a* jxmtnws otwar*- 
«i* bramki , 

Ja&ali iz tide jo potraeb* atrzytaywaaia wyniku Ai U&&J ail 
2 sektrady, to pr*ad ©twaroiea braraJci nalely weisTuyS 
prsyclsk "hold". Wdurczas po cakodczan&n zllczania na 
ekutek zarcknlqclft brankl wynik bgdsie airspiynl *if 
do raoaontu skasotrania go prsyelsU m "reeet" . 
derail rtczns sterowanle pomlarea aa plyoie prsedalsj 
jest rde dogodno, to moftna stosowad stercwrania sewngtrsna 
poprze* wej^ole 0 na gnleidsie vlelekentaktoerya /patra 
tabs la | ark. 28/. 

3 * - i?offliarr caaou 1 olcresTi* 

Petal ary osr.asu 1 okresu przy zastoi*owanl» wewn$irznago 

generator® pods tony ezasu. 



Ustawlonie przelqcznikdw 1 przyciskbw, 

*/ przol^eznlk funkcjt (2) w uoajrcji •tloa/pertodf 
b/ pozostale przolqcznlkl i prayoiekl Jak pray potaia- 
raeh ez^atotliwoicl . 

3,2, SpoBtSb przoprowadzania porclardw. 



JeAeli do wej^cla "input/ przyrzQdu* praoujqeego Jake 
aiernik ezasu l okreau soetani© doprowadzony sygnai , 
to po wlaieiwya uatawieniu pokr$t*a "trigger level" 
zostania poadorzeiiy odaisjp czasu lub okreau preeblegu 
badanego, 

Dla aygnalbw wej sciowych o malych ampl&tudaeb przeit|oz- 
nik funkejl nalely przel^czyd w poz. "eas ufc t" 1 wthrczaa 
znaleid wlaieive poloftenle pokr«tia "trigger level". 
Sposdb post^povanla zostal oplsany przy oaowlanla 



ZJEDNOCZONF, ZAKLADY ELEKTRON1CZNEJ 
APARATURY POMIAROWEJ 



A-szy 5f 








OPIS TECHNIC ZNY 

C£$S TO&C I OMI E IIZA- C Z»AS Old EH 2A LICS^CBCO 
TYP C549A 



poialarov ezQstotliwodci w p, 1 , 2 . 

Po wykonanlu tej czynnosei przeirjcznik fwnkoji naleiy 
ponowni® oatawid w pos. "tiiie/perie-l* 1 pracprowadzld 

pomlar. 

Odczyt zmlerzonoKQ czasu lab okrsaa. 



Miaj 3ca dziediijtna ©znaczsae odpowledxila praseinkiew 
zalekj| <h 3 pozycjl wcisul^togo przycisfcu przslficznika 
Jodno stoic. Pr zol^cznik tea w przypadku ponioru osasu 
lab okreau przelfjcza Jednostki pcniarawe Ilozc^o od 
lewej s irony przyraqdu 1 ns, 100 jus, lOug, las 1 jest 
v pierwszych dwdch pozycjaob opisany w "’?»'* /delcundaeb/ 
e w pozostalych w "eb” /ni 1 1 sskundach/ . 

! 7 ynik ponlaru Jest wltjo okraslony w "ng" lab w ’•s’* 
liczbcj odczytan^ ze wslcaznika z ut/z gl § And enl ea przecinka, 
W zaletnosci od iego jaki czaa lub o lore 8 1 s JakQ 
dokladnosci^ na bye poaierzony naleiy wybraA najkovzyaW 
aloJsz.fi pozycjg przoi^eznika jednosiek, 

3 , 4 . Sygnalizacja » liczniku, prxl<jd 1 rfeme sterowanie 
poraiaren dzialajci w sposdto opisi»ay przy pcolaracb 
cz^stotliwodci . 

Pool ary ozaeu 1 okresn przy zasl&scwanlu aown^trsnego 
generators podsiawy ozaau. 

JtaSsll i stole je potrzoba zliezania lajpulsdw a z<nm?tran*go 
genera iora wz ore owe go, to przelcjcznik wzorcowy Q "clock* 
naleZy ustawid w pozycji "ext". 

Pool ary powinny by <5 , wyfconywane w sposob opisany poprzednio. 
Jeieli. cz.3stoili.wose wzorea wynosi lOCC kllz t to wynik po* 
alaru Jest zgotlny z opisen plyty czolowej , Natoalast 41 a 
lnnej ozsstotliv/cdci wsorcowaj wynik. pomiaru nale&y okre£- ; 
116 z zalelmosci: 



gdziei N 



Ilezba odezytana :ze wskaznl&a bez uwzgl fjdni e~ 

nia przecinka, 
cz<j 3 totliwosd wzorca 



ZJEDNOCZONE ZAK1ADY ELEKTRONICZNEJ 



APAJRATURY POMIAROWEJ 







OPIS TECHNIC ZNY 

CZgSTO^CIOMIR.iZA-CZASOUIERZA LXCZ 4 CEGO 
TYP C540A 


OT-070 


p ~ vspdlozycnik jsodsiatd 





Pray ebllcsenlaoh naleAy pasigtad, *• «i(it«(llvoMziMiOMH 

3 

Manege wsorca aoaiania podzielona adpodr l ednlo prMit 10 , 

£1 i 

10 , 10 v odporriednicb posy®.} sab prMi^einlla Jodnoatok 
llosgo od lmj strony. 

4* Foal ary trlelokrotno4ol okretra. 

Poralary «lolokrotno.4oi okresn pray aaurfceaewaala weanftrau^* 
goners t ora podstawy czaau. 

4.1* Czvnno4cl WBtgpna. 

Ostnwienie przeltqeznik 6w i prayelskdw* 

«/ ^rzelacznik funkeji (g) « posycji *sulU period* 
h/ pozoatale prsel^oinlkl 1 prayolaki Jak pray ponlamdl 

4 *8. gposrfb przoprowadzenla ponlardw* 

Przyrs^d w tyia przy adku praouje Jake Blornlk okresu 
i poraiary praeproirodza alg podobniejak pray poniaraoh 
pojedyriczego okresu. 



4.9. Odogyt gnlerzonego okresu. 

Miejsca dzslealqtn« oznaexone edpoeltffida praeoinki em 

aalsl<) od woidnlgiego przyelsku przel^oznika Jednostek. 

Prselgcxnik ten or przypadku pool arts wlalokrotaolot okresn 

2 

us tala liccbg mierzonych okresdw lic«te od lewoj 10, 10 , 
1a) 3 , 10* jest » piercrszyeh dwdeh pozycjaoh oplaany w "««* 
Mi 1 1 sekundach/ a w pozoatalych w "jus" /mikroeekundacti/. 
Wynik pomlaru Jest irige okredlony w "pa* lub "os" liczb^ 
adcaytamt a* wskainlka a wrzglgdnienloa przeoinka. 

W aaleinolol od lego jaki okres 1 a Jak* doktadnol 0 I 4 
an byd slsrcony, nalety wybrad najkoraystnlejszq pozycjg 
prsel 4 cznlka Jednostek. 

4.4* Sygnallzacja w liezniku, paraigd 1 rgozzto aterowani • 

pomiarea dtiafcajfj « aposdb oplaany pray pomlaraeh eegatet* 

llooscl . 

Fecalary alelokrotnolcl okresu pray sastosowanlo oe*ng trenego 
pane r a tors podstaoy oz&su. 
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„ OPIS TECHNICZNY 

CZpSTO^CIOWIERZA-CZASOMIERZA LICZ4.CEOO 
TYP C549A 



01-070 



Jeiell istnieje potrzeba zllezenla imputed* % eewnQtrznego 
generators wzoroowego, to przeliioznik wzorodw (Q> "clock" 
nalely ustawid w pozyojl "ext*. 

Pomiary poelnny bye eykonywane w spo 9 <$b opiaany poprsednio. 
Je&ell czgstotllwose wzoroa wynosi 1000 kHz , to vynik pools - 
ru jest zgoduy z oplseo plyty czolewej. 

Natomiast dla innej czgstotliwodci vzorcora] eynlk poniaro 
naleiy okresl i.c z zale&nodclt 



gdzlet N <* llcnba odozytana ze \r 3 kainijfcr bez inrzgl^dolenda 

przccinka 

czgstotliwodd wzorcowa 
p — wspdlczynnlk podzialu 

Przy obliczeniach naleiy poriigtad, ±0 czgstotliwodd mierzema 

034 

zostaje podzielona odpotriednio przoz 10, 10, 10 , 10 w o&~ 

powiednich pozyejacJi przelqcznika jedneatek liczqc od le«wej 

strony, natoraiaat czgstotliwo^d wzoroowa /zllczama/ nle 

ulega podzialowl . _ 

F 1 

5. Poniary stosunku drydeh czoatotllwoscl TZ 



iosci Trstepm 



Ustawienio przclqaznilcdw 1 przyciskdw. 

a/ przelqcznik wzorcdw (Q "clock" 1 r pozycji SMnsngtrznego 
gencratora "ext." 

h/ pozostalc przelqcznikl 1 przyclekl jak przy ponlarach 

CZQStOtllWOSCl . 

5.2. Snosdb przeprorradzanla Donlardw. 



Jeleli do wejscia "input" przyrzqdu pracuj qcego jako nler- 
nlk czQstotllvosci zostanle doprowadzony eygnal F ^ a do 
wejscia wzorca zewn$trznego "clock* sygnalt Fg, to po wlad— 
ciwyn ustawieniu polcrgtla "trigger level" Jak przy ponia- 
rach czgstotliwodcl zostanle poaderzony atosunek dwdeh 
czgstotllwodci . 
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OPIS TECIINICZNY 

CZJiSTO^C I OMI EIIZA -C ZAS OMirriZA LICZ 4 CEGO 
TYP C549A 



OT-070 



• «3. Odczyt zmlerzone^o stogunku, 

Wynik ponlarii Jest okrsilony Hcib<| odcsytant *« wakaznlka 
/bea przecink>5w i mi ana/ podzielonj) press wspolczynnik 
podzlalu cz^stotliwodci podstawy ez&au. 

Wspdtczynnik ten w zaleinoaci ®d pozyoji praeJ^oznika 



jednostak 1 iez^c od lewaj s irony przyrsQda wynosi odpowied- 
nios 10 3 , iO 4 , 10 5 , 10 6 . 



6. Kontrsla trow; xytrzna przyrzadn. 

*y przyrz.ydzie Jest moAliwa do przeprowadzenia kontrola 
przyrzqdu przez ponlar wewn§trzn«j ca^etotliwodol Trzorcowaj 
100 kJIa w czasach poiuiarui 1 as, 10 ms, 100 as, 1 a. 



1.1. Czyrmosoi watcpne. 

Uatawiani# przel^czxiikdw 1 przyciskdw. 
a/ praelqcznik funkcji (2) * pozyoji "tsst* 
b/ przelficznik zakresdw napi$e (5) « pozyoji dowolnej 
«/ pozostale przelxjcznikl i przyciski Jak przy pool ax act, 
cz§stotliwoscl . 



S.2. Sposdb przenrowadzanla kontroli. 

Kontrolf przyrzrjdu nale4y przaprowadzld observujqo przs- 
Mog zliczania wewn$trznsj czQstotllwodcl kontrolnej 
100 kHz w czterech poloZeniach przelqcznika Jednostak 

odpo-Yiadajqoyn czaaon poniaru. 

sJyniki odczytane no wslcafniku powinny bye nastspujqce t 



1 — ■ — — 

poz. przalqcznika 
lie;;, jo od lowoj 
strciiy przyrzxylu 

L- - . -1 


1 


2 


f 

3: 


4 


czas po ua*- /s/ 


0,001 


0,01 


0,1 




vrynlli pon. 


oo,ioo 


0,1000 


100,00 j 


JT . in .. r --r-T-nr ir m 

00,000 

... - - 


Jednostka • i 


f lu 

1 inz 

i 


MHz 


ktta 


' kHz 



1 • Wykorzvstanie wy.1 so 1 wo,j4<5 przyrzadn . 

Przyrz^d Jest wyposaiony * gniazda umo&liwiajqce dolqezenle 
okladow zawaQtrznych. Do k on tali tow gniazd zgo&nie a tabel$ 
jpa}o > UQ.n lark2g dolfjozone aq wyjdcia informacyjse craz vyjicla ' 
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op is technicznt 

CI^STO^C 1 0MI£HZA-C ZASOMI E51ZA UC£$CSGO 
TYP C54SA 



1 trejrfeia prsyrzqctu. 

Sygnaly wyjrfclovs inf*rrauj$6« •« wyniks postimra p«4an« *»| 
w k«43l< 124$, pr*y ©syta pozioa logloany "1* »kr<t4l* 
'iflfonuMjf, a»4a«siaat peslo» iogicsny " 0 * ©«noc*a J*J *rar*k» 
Sygnakan wyJsei#wyo prac znacaouyn dio *4«rowania &®wr>l**«g© 

•ktate *«vnQtrsa*g3 atp.t r»J**tr»t»r« vysika J®*ira»iam» 
poaloou log&csoago " 0 * aa po»l«s iogicsny *i"/P6 w pc>2.,0ny 
Sysnalm ••Jdeiewyra przeznac sonya Ao aiarowaaia ukladu 
JusowbU prayra^iu /a«vu«traM •ttrmzili aatoaatykq, jmh- 
alant/ JmI solium posiosan i»gioxa«s« *Q* bo poaiaa logletor 

•i*. 

Parses* iry sAp«fWi*dai*tij posl«8&4v logic zoych Ala irygaekdw 

1 wyjlciowycta podia* * nddllil* X p. 1. 
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ZJTEDNOCZONE ZAX2LADY ELEKTKON1CZNEJ 



APAKATUKY POMIAROWEJ 





IN3THUKCJA CB3LUGI DO 

CZ^STOSciOKIEIlZA-CZASOiaERZA LICZ&CEGO TYP C549A 



V . WYLAGAHIA DOTYCZ 4 CB TRANSPORTU I PRZEC HOWYWAHIA 
WY1IAGAIJIA DOOTCZ4CE TRANSPORTU 

Podczas transport owanio przyrz^d powinien znajdowad si§ 
w opakowaniu oehronno-transportowym. Opakowanie powinno 
bye zaplorabowane lub w niiejscu jego otwarcia zabezpleczone 
nalepkq. Ha opakowaniu powinny znajdowad si§ napisy 
informaoyjno-ostrzegawcze zaleoajqce ostro zae obchodzenie 
eie z przesykk$« 

V/ czasia transportu powinny byd zachowane naatgpujqce 
warunki j 

zakres tenperatury otoczeniai ~25° do +60°C 
wilgotnodc wzglgdna nie wi^ksza ni£ 95'J przy 25°C 
udary: nie wi§: ej niz 80 udar<5w/niin« przy przyspieszeniu 
eniejezym nii 12g. 

Po przetranaportowaniu w w/w warunkach przyrzqd moina wi^ezyd 
do sieci po czasie nie krotszym nl& 2 godz. przebywania 
w warunkach okreslonych dla skladowania* 

VAfl AGAUIA D0TYC24CE PRZEC HOWYWATHIA / S!tM DOTANIA/ 

Czas przechowywania przyrzqdu w opakowaniu ochronno-tranapor- 
towyu nie powinien by<5 diuAazy nid 6 mieal§cy. 

Przyrzrjd spelnia wyr.agania techniczne po dowolnie dlugim 
okresie akladowania bez opakowanla w warunkach podanych 
v tabeli 2. 

Tabela 2. 



*71elkOo<5 wpiywajqca 


Warunki dopuszczalne 
podezaa orzechowywania 


Temperatura 


0 do +5C°C 


Wilgotnosc wzglpdna 


do 8053 przy 30°C 


Pary kwasdw, zasad 
i innych aubataneji 


Brak par kwasow, zasad i innych 
aubst. powodujqcych koroz^? 


Wibracje i udary 


Brak odczuwalnych wibraeji 
i udarow 
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ns tsch 
S T 0 R 



1 


R1 


MLT-O, 125-220^556 . 


2 


R2 


MLT-O, 125-56951-556 


3 


R3 


LiLT-O, 1 25-22%>-5%2J 


4 


R4 


MLT-O, 125-1, 8k -556 


5 


R5 


MLT-O, 12 5-4, 7k -5% 


6 


R6 


MLT-O, 125-3, 3k -556 


7 


R7 


MLT-O, 1*25-470^555 


8 


R8 


MLT-O, 125- 7551-556 


9 


R9 


ILT-0, 125-2 ,4k -556 










V/F20 


Obwody we.isciowe 




Typ 1 dans technlczne 



tjkYad bramk'i ’ 






MLT-O, 12 5-1 Ok -5% 

MiT-0, 125-111 -5# 

ULT-O, 125-1 00k -5/5 
MLT-O, 125- 220SI-555 

MLT-O, 125v1, 2k --S# 

MLT-O, 12 5-4, ?k ~ 5 % 
MLT-O, 125-1 5k -555 

MLT-O, 125-1,gk -556 

PHIOf-1 k ' 25^1 

PI -766 
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Spis element6w 

Scbemat ideowo-eksploatacyjny 
Czestodcionierz-czasomlerz liczqc; 
typ C-549A 



MLT-O ,125-1 OOft- 5 /» 

MLT-O, 125-7512-5% 
LILT-0, 125-3» 9k -5/5 

MLT-O, 125-2k -55& 





MLT-0, 125-1 5k —556 



MLT-O, 125-10k -556 

MLT-O, 5-S2k -556 
MLT~O,125-10k -556 

LILT-0, 125-620^5-5/6 



MLT-O, 1 25— 22k -5>6 



MLT-O, 5-82k -5% 

— — — — ■ — • — r- •• — 

MLT-O, 125-2k -556 

MLT-0,125-100ft-556 
MLT-O, 125- 22k -556 



MLT-O, 1 25-1 00ft-5 55 



MLT-O, 125— 22k -5% 
LILT-0, 12 5-1, 2k -556 



Licznik elektrorlcz 



MLT-O, 5-1 5k -555 



MLT-o, 5-1 5k -556 



MLT-O, 5-1 5k -5% 



MLT-O, 5-1 5k -1556 



MLT-O, 5-1 5k -556 



MLT-O, 5-1 80k— -556 



MLT-O, 5-1 80k -556 



MLT-O, 5-1 SOk -556 



or- 070 



*ik. /,£ | Any 5/ 



































emj Typ i dane techniczne 




45 


Cl 


46 


C2^ 


47 


C3 


48 ^ 


Cl 6 


49 






WP20 




. 


50 


C4 


51 


C5 


~52 


~ce 


53 


09 

! 


54 






BSK2 


55 


CIO 


56 


C11 



MKSE-01 1 -0 , 1>i-20‘S-250V 



—16q-?&56 i 

KFPr-IIF-1 2x1 2-47000 



U1b -656 

WF20 lObivody we,1 do i owe 



K CR-IJ4 7-3 x8 - 3 0 -5-160 
KSO-1 -250-Y/-1S0-I 
KES-1 00jj/1 2 V-676 

KES-1Q0;x/12V-676 



Uklad brauki 



i sterov/an 



Typ i dane techniczne 



Obwody we.ld 



BFW11 

2N3605 lub B7P183 

BAY55 





I.BAY55 




D4 B211/D3V3 



tjovo ! Dtf^Sd^braild^i 
■ 1 1 eterov/ania 

T8 BSX21 lub BFP227 





Cl 2 KS0-1-250-W-51-I 

Cl 3 KSO-1 -250-V7-470— I 
Cl 4 KEU-2p/25V/4,5xl6,5/ 

Cl 5 KSO-1 -250-W-470-J 
Cl 7 KSO-1 -250-VM 70-1 



TOTTS' T O H 
D I 0 D Y 



T9 2H3605 lub BF5(9 gr.ff 
"T10 BSX21 7u"b~~ B> F P 2 2 7 
DJI BAY55 



L A 51 P Y 

Licznik elektronicz 




Z566M "Hixie” RFT 



Generator wzorco 



2H3605 lub BP519 gr.V 





p jfcBeaat ideowo-eksploa ta cyjny 
Czfsto^cionierz-czaaoiaierz liczqc 
typ C-549A 



VI 3 ? LTS220 



VI 4 |jUz<105V«v 



or- 070 



Aik. 47 | A -sir 51 

































Typ i dans techniczne 

LTS220 IU<105V~ 

Re 'l o Bator Swar c oiiry , 

1 1 OOOk Hz 

t yp R3-1A?2i-t6/W?»4S41 
-407 

TbTom 

SO A L OH E 

Obnitaeae 



°#s* 

senes 


Typ i dane techniczne 


"~Csl5 


SH7472H lub UCY74A72N 


Os16 


SH7476H 


Oe17 


SF? 4 5 ON lub UCY74A50N 


0sl8 


!l SH7400N lub UCY74A00N 

v . _ 


O3I9 


f 

u ________ 


Oa25 


SF7450N lub UCY74A50N 







•GH7490H lub KA7490„Tesi 



0s20 



SH7450H lub UCY74A50N 119 



120 



SN7 453H lub USY74A53N j 



Os27 



Os28 



Generator wzorcov 



SH7400H lub UCY74A00N 
Obv/ody we.1 30 low e 



3H7’510I, 

, y_ 

SIT7400H 4 



SH7475N lub 1317475 



Oa34 ISH7441H 



Os35 



Ukiad bramki 



am a 



Dekoder przecinkdw 



Os37 


SN7400N lub UCY74A00N 


Oa38 


SH7441H 
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A s*? 57 





















L.p. JgS^Qjjj^ Typ 1 dane techniczne 

REZYSTORY 

, I n1 Rezyetor 2£y50mA 

1 karka a i tILT-0 , 5-1 80k -5 



R2 ATR-F-O, 12 5-7 *3 2k -1£ 



R3 ATR-P-O, 125-2, 87k - 1 £ 



r. A Rezyetor 2i?/50mA e 

tt4 karkas iiILT-0, 5-1 80 k ” p 



R5 ATR-O, 125-7, 32k -1# 



R6 ATR-F-O, 125-2,871* —155 

' MLT-0,1 25-68^-5',; 

Rezyetor 0,2fl/1,5A 
karkas «liET-0, 5-1 80k -5 



ATR-F-O, 125-6, 04k -1{S 



0 RIO ATR-P-O, 125-3, 16k -1 % 
R11 LILT-0, 5-1 00k -5# 



KOHDENSAIOHY 



Cl KED-500p/1 5V/1 6x35/ 



C2 ' KTP-2jli/ 2 57/6, 7x27/ 



C3 KCR-N750-3x8-47-5-250 

-657 



C4 KEL1-LI1-1 00p/1 5 V/1 0x21/ 
KTP-2 jj/ 25V/6 ,7x27/ 

KCR-N750-3x8-4 7-5-250 



33 00^/25 V typ 



v nil % 



them dane technicane 



19 . 


C7 


20 


C8 


21 


C9 


22 


CIO 


23 


C11 


24 


C12 


Spit elementdw 



# Zasllacz ZS 

Cz^stoscionlerz-czaeomiers llezqcyl 
typ C-549A 



BUY54 



2N29051ub BSYP05 



MCI 9 lub BAP618 



BYP680-50R 



MC51 lub BYP405 



OBJ ODY 
S C A LOME 



SP.C2300 



or-070 



Atk.* SO I A-**r 51 
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